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DATOS DE LOS ENSAYOS

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO PARTICULAR

I-RAC-001-01-19

Fecha de ensayo: 2019-01-03 Hora de Inicio: f ; ] 12:30 Hora de Finalizacion: 14:10
Codigo Ensayo: Otro Procedimiento de ensayo: PE-LEM-01
DATOS DE LOS MEDIDORES
Diametro: 15mm
Clase: R=80
Qn (m*/h): 2,5
Qmax (m*/h): 3,125
Temperatura del Agua Inicial 28 o 28 °C 2C
corregida Final 28 | oC 28 °C e
e 8,5 | Bar Mt 0,52 Bar Bar
S S Cid W R g3 52 kPa kPa
e 857 (| “igar SN, |5 Bap Bar
R 850 |  kpa 52 kpa , kPa
ELETE i ENSAYO 1 ENSAYO 4 i ENSAYOS
Q= 3125 I/h i 31,25 I/h 5 _ilfh
V= 2004 | i 10°- il |
T= 0:03:51  hh:mm:ss :mm:ss 0:18:54  hh:mm:ss hh:mm:ss
Qr= 3123 |/h i 32 |/h I/h
N Numero serie Lecturas Error % lLecturas Error %. Lecturas Error % Lecturas Error %
Lf 919,60 e s« 119,70 /3 .. 140,52
. e L 719,00 0,10 E 70,05 { 130,50 0;20
Lf 980,20 ? 201301
2 180980258 i 779,50 9,15 : 19132 0,20
Lf 17 niaoinsle S 364,23 5
3 180980328 T BT 0,47 3342 0,30
Lf 106425 | L . 28635 > =
4 180980343 U 86255 0,65 L—", 276,40 0,50
Lf 1086,60 | ! 308,95
s 180980379 T ) 0,85 “08%0 0,50
s u g = =
u
7 u St
5 u
Lf
8 U ;
L i
E 5 1 ==
Lf i
107 L !
Temperatura del Agua Inicial ‘oC oC
____ comegida Final oC - oC
Inicial ——— o : Ea' 3 : Bar
Presondel Ensayo ——— ! d R iekPai
Fnal ! Bar Bar
kPa kPa
R L s
ENSAYO 9 ENSAYO 10
Q= 10 Ih
V= : 4 |
ms L .. hh:mmiss hh:mm:ss
Qr= ; I/h I/h
N Numero serie Lecturas - Lecturas Error % Lecturas Error %
1 180980334 \f
2 180080258 u
3 180980328 tf B
4 180980343 i .
5 180980379 it
Lf
6 i e <
Lf
4 Li
Lf
8 i ; £
Lf
9 i =L S e e et ] e S
Lf
¥ u
) Codigo ensayo: Otro
EQUIPOS UTILIZADOS
Codigo: RAC-TQ-01 5 RAC-TQ-02
Nombre: Deposito de 200 | ___ Depositode 101 R
Marca: Actaris L AclarEhae
Model RAC 2200 B 0. RAC 220D B
Fecha Calibracion: 2017-11-29 2017-11-29
Fecha Proxima Calibr: R 2018-nov i e A
‘Namero de Certificado: )/ NM-V-201712500034D e _LNM-V-2017123000216D /) A !
Elaborado por: ;; ;/@ K_/ ﬂ‘ 4 ({: Revisado y Aprobado por: ;" V©
4
Auxiliar deMBanco: Sr. Jose Cruz Asistente Técnico: Sr.Jonatha:éua}ez {
operado por {3 VEOLIA

FO-LEM-4.404 Rev. 05
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